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Protokol o zkousce

Cislo zakazky: EAGLE-33/2012

Urceni prvkového slozeni Pfijato dne: 05. fijna 2012

(kvalitativniho a semikvantitativniho)
pomoci rentgenové fluorescencni

mikrospektrometrie (ED mikroXRF) Zpracovano Vypracoval:

dne: 08. 10. 2012 | Mgr. Tomas Kmjeé

Jméno a adresa zakaznika: = 0 Cmes w10 0 Objednavka ¢:
Y S e WO TN E 11 D S i

HEaE BN

E=q-l—qlh§ﬂ'§! < | ="

Al popis a identifikace zkusebnich polozek:

vzorek, ozn. ¢. 1 — dva odlitky (pro ucely analyzy popsany jako A a B)

-

vzorek, ozn. €. 20-4 — dva odlitky (pro ucely analyzy popsany jako A a B)

vzorek, ozn. €. 20-5 — dva odlitky (pro ucely analyzy popsany jako A a B)

B/ Popis méreni

Méreni bylo provedeno metodou rentgenové fluorescencni mikrospektrometrie na zafizeni
EAGLE pProbe Il

Podminky meéfeni: doba méfeni jednoho vzorku — 2000 sec ve 20 rovnomémé rozloZzenych
oblastech vybrouseného povrchu, napéti na rentgence 40 kV, proud rentgenkou v 40 pA,
material rentgenky Rh, primér méfici stopy — 300 um, rezim méreni — ve vakuu.

Kvantitativni hmotnostni zastoupeni jednotlivych prvkl bylo vypoéteno semikvantitativni
bezstandardovou metodou zpfesnénou jednostandardovou korekci. Hodnoty hmotnostnich
koncentraci nalezenych chemickych prvkl byly normovany na soucet 100%. Vysledky a chyby
uréeni jsou uvedeny dale v tabulkach.
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C/ Vysledky zkousky

1. Vzorek, ozn. €. 1 (oznaceny také jako 247B)

vz. 1 vz. 1A vz. 1B

Elem: Wt% | Wt-Error Wt% | Wt-Error
Al 0.03 0.00 0.02 0.00
Si 1.40 0.03 1.46 0.04
P 0.10 0.01 0.05 0.01
S 0.01 0.00 0.00 0.00
V 0.02 0.00 0.03 0.00
Cr 0.09 0.01 0.09 0.01
Mn 1.086 0.07 1.04 0.07
Fe 96.03 7.68 96.05 7.68
Ni 0.43 0.04 0.44 0.04
Cu 0.74 0.07 0.72 0.07
Nb 0.08 0.01 0.08 0.01
Mo 0.02 0.00 0.02 0.00

Total 100.00 -- 100 --

2. Vzorek, ozn. ¢. 20-4
vz. 20-4 vz. 20-4A vz. 20-4B

Elem: Wt% | Wt-Error Wt% | Wt-Error
Al 0.02 0.00 0.04 0.00
Si 143 0.04 1.45 0.04
P 0.00 0.00 0.06 0.01
S 0.02 0.00 0.04 0.00
vV 0.05 0.00 0.05 0.00
Cr 0.20 0.01 0.21 0.01
Mn 0.78 0.05 0.78 0.05
Fe 96.20 7.70 96.05 7.69
Ni 0.37 0.03 0.38 0.04
Cu 0.71 0.07 0.71 0.07
Nb 0.02 0.00 0.02 0.00
Mo 0.20 0.02 0.20 0.02

Total 100 -- 100 -
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3. Vzorek, ozn. ¢. 20-5

vz. 20-5 20-5A 20-5B
Elem: Wt% | Wt-Error Wt% | Wt-Error

Al 0.04 0.00 0.03 0.00
Si b 0.04 1.64 0.04
P 0.04 0.01 0.06 0.01
S 0.04 0.00 0.04 0.00
V 0.06 0.00 0.06 0.00
Cr 0.21 0.01 0.21 0.01
Mn 0.78 0.05 0.78 0.05
Fe 95.86 7.67 95.90 7.67
Ni 0.37 0.03 0.38 0.03
Cu 0.67 0.07 0.70 0.07
Nb 0.02 0.00 0.01 0.00
Mo 0.20 0.02 0.20 0.02

Total 100.00 -- 100 --

Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu zhotovitele — Mgr. T. Kmjeée -
reprodukovan jinak nez cely.

Mgr. Tomas Kmjeé
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